Инструкция по забору крови


Очень важно для получения правильных результатов при работе на 

гематологическом анализаторе выполнять следующие требования  

по подготовке проб. 

1. Пользоваться по-возможности для анализа  венозной кровью, которую отбирать лучше в разовую посуду с необходимым антикоагулянтом (лучший вариант – вакуумные системы).

2. Капиллярную кровь отбирать по-возможности в разовую посуду с фабрично расфасованным антикоагулянтом (кровь должна вытекать из прокола свободно).

3. Для дезинфекции подушечки пальца перед забором крови следует использовать специальные безворсовые салфетки. Помните, что использование ватных тампонов и других волокнистых материалов подобного рода приводит к засорению волокнами  измерительной камеры (апертуры). В результате извлечение посторонних частиц из камеры требует повышенного расхода промывающего раствора, а в ряде случаев, даже частичной разборки прибора.

4. В качестве антикоагулянта используется EDTA - натриевой или калиевой соли, причем EDTA-калиевую соль можно использовать только в жидком виде (10% раствор EDTA  - калиевой соли). В пластиковую пробирку, содержащую 5мкл 10%-го раствора  EDTA-калиевой соли вводят  125 мкл крови и тщательно перемешивают пробирку. 

5. Примечание: сухие кристаллы антикоагулянта EDTA-калиевой соли медленно растворяются в крови. Это может привести к образованию фибриновых нитей и агрегации тромбоцитов в верхней части пробы крови. Так же возможно попадания кристаллов  EDTA при заборе со дна пробирки. В результате  измерения такой пробы происходит завышение  значения WBC и возможно засорения датчика.

